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- Rontgenaufnahme 42,121
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Ausbleichung 27
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- Verschmutzung 16
Folienfehler 16, 39
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Hamaturie 101
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HD-Aufnahme 63, 124, 140
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Huf, Aufnahmetechnik 69
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Kennzeichnung 29
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Kontrastmitteluntersuchung 94
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- Einsatz 97
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- Harntrakt 101
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L Réntgenbild Strahlengang

Lagerung 74 - Entstehung 19, 20, 70 - horizontaler 79, 82
Lagerungshilfe 63, 64 - Kennzeichnung 29 Strahlenhdrte 88
Leeraufnahme 96 - Kopie 28 Strahlenmenge 88
Leuchtkasten 114, 116 Rontgen, digitales 44 Strahlenschaden 127, 128

Leuchtstoff 13 - Festkorperdetektor 52 Strahlenschutz 68, 127
Lichtvisiertest 141 - Speicherfolie 51 Strahlenschutzbeauftragter 144
Lumineszenz 10 Rontgenfilm 18 Strahlenschutzbereich 145
- Aufbau 18 Stressaufnahme 82

M - flacher 20 Streustrahlenraster 57, 58, 59, 62,
Mammographiefilm 86 - folienloser 19 89
Maximum Permissible Dose 128 - lagerung 22 - Rasterschachtverhaltnis 61
Myelographie 95, 106, 107 - langsamer 21 Streustrahlung 57, 58, 136
- atlantooccipitale Punktion 107, - Qualitdtskennzeichen 22, 34 Stromfluss 88

111 - schneller 21 Stromversorgung 7

- lumbale Punktion 108, 111

N

Nierenaufnahme 96

(0]
Ortsauflésung 46

P

Pneumothorax 93
Positivkontrastmittel 99
Projektion 74, 76, 88

Q

Quantenenergie 71
Quantenwirkungsgrad 50

R

Raster 41,57, 58, 62, 89
- Typen 59
Rechtsgrundlagen

- Schnelligkeit 20

- steiler 20, 84
Rontgenkassette 15
Rontgenstrahlung 127
- Eigenschaften 70

Rontgenverordnung, R6V 129

- Dosisgrenzwerte 146

S

Schilddriisenschutz 134
Schleier 21, 24, 34
Schrégaufnahme 79
Schutzkleidung 131

- bleiarme 131

- Bleihandschuh 132, 133
- Schilddrisenschutz 134
- Schutzschiirze 132
Schwangerschaft 145
Schwérzung 10, 19, 32
Schwérzungskurve 48
Scribor 29

Seltene Erden 13

T
Thoraxaufnahme 77, 90, 93

U
Uberbelichtung 49
Unschérfe 85

- Bewegungsunscharfe 37,61, 85
- Folienunscharfe 11,12, 38

- geometrische 38, 84
- Materialunscharfe 84
Unterbelichtung 33
Urethrographie 102

\'
Verstarkerfolie 10, 34
Verstarkungsfaktor 14

W

Wirbelsdulenaufnahme 64

- Deutschland 142 X-Rite-System 29
Regeneratorlosung 25
Roéhrenalterung 8

Roéhrenstrom 6, 8

Signal-Rausch-Verhdltnis 47, 49

Spannung 5 zZ

Speicherfolie 51 Zystographie, retrograde 102
Strahlbeinaufnahme 67
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